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INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 
Detekce papillomavirů 

Obsah zásilky 
 
Vzorky mohou obsahovat patogenní mikroorganismy klasifikované jako Biologické činitele skupiny 2 (Sbírka 
zákonů č. 361/2007 v aktuálním znění). V tomto případě je třeba s nimi zacházet jako s infekčním 
materiálem za dodržování všech doporučených bezpečnostních opatření. O této skutečnosti je nutno 
informovat všechny pracovníky, kteří se budou na jejich zpracování podílet. Při manipulaci s materiálem je 
tedy nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe pro práci s těmito činiteli, včetně 
správné likvidace zbylých vzorků. Zbytek vzorku po testování uschovejte pro potřeby případné reklamace, 
tj. dokud neobdržíte vyhodnocené výsledky.  
 
Zásilka obsahuje 5 simulovaných klinických vzorků k průkazu lidských papillomavirů a určení jejich 
onkogenního potenciálu, tj. zařazení do skupiny nízko (low risk) nebo vysoko (high risk) rizikových typů 
papillomavirů. 
 
 
Manipulace se vzorky:  
 
Stabilita vzorků je během transportu zajištěna lyofilizací. Vzorky před rozpuštěním uložte při teplotě vhodné 
pro skladování klinického materiálu (dlouhodobě -18 °C a nižší, krátkodobě 2–8 °C). Dále kontrolní vzorky 
zpracovávejte jako běžný klinický materiál. Vzorky před analýzou rozpusťte v 1 ml média kompatibilního  
s detekční metodou, kterou používáte nebo v 1 ml PCR vody. 
 
 
Hodnocení výsledků  
 
Do verze elektronického výsledkového protokolu musí každá laboratoř uvést použitou amplifikační metodu 
a zřetelně specifikovat komerční extrakční a detekční kity včetně jeho výrobce/distributora a čísla šarže.  
U „in house“ metod je třeba uvést název metody a citaci, pakliže se jedná o metodu publikovanou, případně 
jiný zdroj informace, z něhož lze zjistit bližší specifikaci metody (princip metody, spektrum vyšetřovaných 
genotypů atd.).  
 
Za určující jsou považovány výsledky získané na připraveném materiálu v NRL.  
 
Každý správně diagnostikovaný vzorek hodnotíme maximálně 2 body. 1 bod za správné určení absence či 
přítomnosti nízkorizikových genotypů (LR), případně správné určení genotypového zařazení detekovaných 
HPV; a 1 bod za určení absence či přítomnosti vysokorizikových genotypů (HR) HPV, případně správné 
určení genotypového zařazení detekovaných HPV. Pokud použitý diagnostický test neumožňuje detekci LR 
HPV, hodnotíme výsledek 2 body (interpretujte jako neurčeno LR HPV). V případě chybného výsledku nebo 
závažné chyby detekce (např. určení falešně pozitivního nebo falešně negativního genotypu HR HPV) je 
rovněž vzorek hodnocen 0 body. Pokud laboratoř reportuje falešnou pozitivitu ve výsledkové části, ale 
správnou identifikaci jednotlivých genotypů HPV, jedná se o chybnou interpretaci výsledku a bude odečten 
1 bod. Maximálním možným počtem získaných bodů je 10. Minimální počet bodů pro úspěšnou účast je 9. 
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Odeslání výsledků 
 
Výsledky musí být odeslány nejpozději do 13.10.2026 přes webovou aplikaci SZÚ 
https://ehk.szu.cz/EHK10/. Žádáme naléhavě o dodržení termínu. Očekávané výsledky budou uveřejněny 
10 dnů poté na internetových stránkách SZÚ na adrese: https://szu.gov.cz/sluzby/zkouseni-
zpusobilosti/zkouseni-zpusobilosti-pro-lekarskou-mikrobiologii/ 
Všechny dokumenty je možno z výše uvedené adresy stáhnout a vytisknout. 
Po vyhodnocení série bude na stejném místě uveřejněna závěrečná zpráva. Příloha závěrečné zprávy, tj. 
ohodnocený výsledkový protokol, bude pro každou zúčastněnou laboratoř k dispozici ve webové aplikaci 
SZÚ v odkazu: https://ehk.szu.cz/EHK10/ po přihlášení kódem laboratoře a heslem. 
O umístění závěrečné zprávy a ohodnocených výsledků na web SZÚ dostanete oznámení na Vaši kontaktní 
e-mailovou adresu. 
 
Doplňující informace 
Vzorky byly připraveny kolektivem Národní referenční laboratoře pro papillomaviry na Zdravotním ústavu se 
sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. 
 
V případě zjištění poškozených vzorků při rozbalení zásilky kontaktujte Koordinační pracoviště ESPT 2. 
Pokud se rozhodnete této série neúčastnit nebo potřebujete změnit kontaktní údaje, sdělte to prosím 
Koordinačnímu pracovišti ESPT 2. Zde Vám též zodpoví Vaše případné dotazy. 
 
 
Datum: 1.9.2026 
Koordinátor: Mgr. Markéta Homolová 
 
Koordinační pracoviště ESPT 2: +420 267 082 258, ehk@szu.gov.cz 
 


